
Hinweise vor Behandlungsbeginn
• Vorbereitung und Einsatz von CytoSorb müssen stets unter hygienischen Bedingungen erfolgen.
• Vor dem Anschließen von CytoSorb muss das zuführende Schlauchsystem mit steriler 

isotonischer Kochsalzlösung luftfrei vorgefüllt werden.
• Auf keinen Fall darf Luft in den CytoSorb Adsorber gelangen.
• Beim Einbau von CytoSorb immer die am Etikett angegebene Flussrichtung beachten.
• Die Blutflussrate sollte 150-700 ml/min, mindestens aber 100 ml/min betragen.
• Die maximale Laufzeit eines CytoSorb-Adsorbers sollte 24 Stunden (Minimum 100 ml/min)  

nicht überschreiten.
• Es kann sinnvoll sein, den Adsorber auch früher zu tauschen, wenn Hinweise auf eine  

erschöpfte Eliminationskapazität bestehen.
• Die postoperative Weiternutzung des Absorbers in einem CRRT-System, nach bereits  

erfolgtem Einsatz in einer HLM, wird aus hygienischen und Koagulationsgründen 
nicht empfohlen.

• Überprüfen Sie den extrakorporalen Kreislauf in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen  
von Blutgerinnseln, den sicheren Sitz der Anschlüsse und auf Luft innerhalb des Kreislaufs.

Antikoagulation
• CytoSorb muss in einen Bypass des Hauptstroms eingebaut werden, wie bei  

der Hämokonzentrations-Therapie üblich. 
• Druck- oder Flussüberwachung der CytoSorb-Bypass-Leitung wird empfohlen.
• Der Blutfluss durch CytoSorb sollte permanent bestehen. 
• Der Adsorber sollte vor einem Hämokonzentrator in Reihe, nicht parallel 

eingebaut werden. 
• Die Ultrafiltratleitung des Hämokonzentrators wird nur zum Flüssigkeitsentzug 

geöffnet werden.
• Koagulation 

 ° Die Antikoagulation muss bei Behandlungsbeginn wirksam sein.  
 ° Antikoagulation mit Heparin, eine ACT von 160-210 Sek. ist für  
  CytoSorb  ausreichend.

Benötigte Materialien

Halterung 
für CytoSorb

4x Scherenklemme Physiologische Kochsalzlösung
2 Liter, Steril

Luer-Lock männl. - DIN-Lock 
weibl. Rollerklemme 
Luer-Lock männl. - DIN-Lock 
weibl. Quetschklemme

CytoSorb 
Adsorber
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7. CytoSorb       mittels Halterung an Herz-Lungen-Maschine vertikal befestigen.
8.        von Kochsalzbeutel trennen und über einen High-Flow-Dreiwegehahn an        

an Luer-Lock an Hauptleitung nach der Blutpumpe blasenfrei anschließen.
9.        über eine High-Fow Luer-Lock Verbindung ans Reservoir       anschließen.
10. Gegebenenfalls Butfluss im Bypass mittels Rollenklemme an       regulieren.

2.        mit Kochsalzlösung verbinden und entlüften. Mit Klemme an       abklemmen.
3.        blasenfrei mit CytoSorb-Bluteinlass       (unten) verbinden.  

Am Etikett angegebene Flussrichtung beachten.
4. CytoSorb-Blutauslass       (oben) mit      und      verbinden.
5. Klemme an      öffnen und CytoSorb per Schwerkraft mit 2 Litern Kochsalzlösung 

spülen und durch Klopfen mit dem Handballen entlüften.
6. Klemmen an      ,      und      schließen.

Cave: Niemals beide Verschlusskappen gleichzeitig entfernen.

Schritt 3 – Integration von Cytosorb in HLM

Schritt 1 – Vorbereitung HLM
1. Herz-Lungen-Maschine nach Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers komplett 

vorbereiten (inkl. Spülen).

Schritt 2 – Vorbereitung CytoSorb Adsorber
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Kompletten Set-up Film ansehen: cytosorb.com/setup
Die zu CytoSorb erhobenen klinischen und präklinischen Daten und Ergebnisse sind nicht auf andere Produkte  

übertragbar. CytoSorb sollte nur von Personal eingesetzt werden, welches ordnungsgemäß im Ber ich der  
Anwendung von extrakorporalen Therapien geschult ist. CytoSorb ist in den USA nicht kommerziell erhältlich. 
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